
Aseta uusi GlucoMen® areo -koeliuska  

mittarin yläosan aukkoon.
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Aseta pisara verta koeliuskan päähän.

Paina vapautuspainiketta ja poista  

koeliuska hygieenisesti. 

Ota verinäyte.

Mittaustulos ilmestyy näytölle  

5 sekunnin kuluttua.

G L U C O M E N ® A R E O 
P I K A - A L O I T U S O P A S

Finnisch



www.glucomenareo.de  |  glucomen@berlin-chemie.de
Einfach leicht messen.

G L U C O M E N ® A R E O 
N Ä Y T Ö N  I L M O I T U K S E T

Ilmoitus   Mitä se tarkoittaa? Miten toimia?

Koeliuska on vahingoittu-nut 

tai likainen       
Käytä uutta koeliuskaa

Verinäytevirhe           
Aseta uuteen koeliuskaan 

enemmän verta 

Laitteistovirhe    Ota yhteyttä asiakas-palveluumme

Toista testi uudella koeliuskalla
Koeliuska poistettu  

liian aikaisin             

NFC-yhteys katkennut                      Toista tiedonsiirto


