
Führen Sie einen neuen GlucoMen® areo 

Teststreifen oben in das Messgerät.
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Tragen Sie einen Blutstropfen auf das 

Ende des Teststreifens auf.

Verwenden Sie die Auswurftaste, um den  

verwendeten Teststreifen hygienisch zu entfernen.

Gewinnen Sie einen 

Blutstropfen.

Nach 5 Sekunden erscheint 

das Messergebnis.

G L U C O M E N ® A R E O 
 K U R Z B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

Deutsch



Haben Sie Fragen und Anregungen? Wir sind gerne für Sie da!  
Kostenloses Service-Telefon 0800 - 45826636 (Mo bis Do 8 bis 18 Uhr, Fr 8 bis 16 Uhr)
www.glucomenareo.de  |  glucomen@berlin-chemie.de

Einfach leicht messen.

G L U C O M E N ® A R E O 
D I S P L A Y M E L D U N G E N

Meldung Was bedeutet die Meldung? Was muss ich tun?

Teststreifen benutzt oder 

beschädigt
Verwenden Sie einen neuen Teststreifen    

Blutprobenfehler 
Auf einen neuen Teststreifen mehr  

Blut auftragen

Hardwarefehler

Wenden Sie sich an unser Serviceteam 

Telefon: 0800 - 45 82 66 36  

(kostenlos)

Messung mit einem neuen Teststreifen 

wiederholen
Teststreifen zu früh entfernt

NFC Verbindung unterbrochen Datenübertragung wiederholen


